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1. Utilizagdo prevista

O kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, é um dispositivo de purificagdo de 4cidos nucleicos
baseado na tecnologia de esferas magnéticas destinado a purificagdo rapida e simples de ARN e
ADN viral de elevado grau de pureza, a partir de amostras humanas de esfregagos nasofaringeos
ou orofaringeos. O kit foi desenhado para ser usado numa variedade de aplicagGes a jusante que
requerem amplificacdo e detecgdo de ARN/ADN viral, em particular o RT-qPCR. O kit deve ser
usado por usuarios profissionais experientes e treinados em técnicas de biologia molecular,
incluindo o manuseamento de zaragatoas e amostras humanas potencialmente infecciosas.

2. Principio do método

O kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, destina-se a isolar ARN e ADN de particulas virais
contidas em meio de transporte de zaragatoas respiratérias humanas. O kit usa a tecnologia de
esferas magnéticas para isolar, de forma reprodutivel, acidos nucleicos de elevada qualidade. O
procedimento é baseado na adsorgdo reversivel de acidos nucleicos a esferas paramagnéticas
sob condigdes de tampdo apropriadas. Uma distribuicdo homogénea dos granulos magnéticos é
essencial para uma alta consisténcia de isolamento. Assim, antes de dispensar as NZY Mag
Binding Beads, certifique-se de que os granulos sdo completamente ressuspensos. A lise da
amostra e a sua ligagdo as esferas NZY Mag sdo obtidas por incubagdo com o tampao NZY Mag
Binding Buffer que contém sais caotropicos suportados pela liberagdo dos acidos nucleicos por
digestdo com NZY Mag Proteinase K. Apds a separagdo magnética dos acidos nucleicos, as
esferas paramagnéticas contendo o ARN/ADN s3o lavadas para remover contaminantes e sais
usando o tampdo NZY Mag Wash Buffer e a solugdo de etanol a 80%. O etanol residual das etapas
de lavagem anteriores é posteriormente removido por secagem ao ar. Finalmente, o ARN/ADN
viral altamente puro é eluido com o tamp3o NZY Mag Elution Buffer. E altamente recomendavel
usar controlos de extragdo, controlos positivos e negativos, controlos internos, bem como
realizar ensaios de contaminag&o cruzada durante o uso do kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation,
IVD.

As opgdes de protocolo para o kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, suportam métodos
automatizados para aplicagdo numa variedade de plataformas, incluindo o KingFisher™ Flex
Magnetic Particle Processor com uma cabega de 96 pogos. Fluxos de trabalho automatizados
permitem que 96 espécimes de esfregaco nasofaringeo sejam processados em <30 minutos.
Além disso, um protocolo flexivel acomoda volumes de amostra de entrada de 200 uL de meio
de transporte com um volume de eluigdo de 50 pL. Os 4cidos nucleicos de alta qualidade estao
subsequentemente prontos para detegdo usando diferentes estratégias de amplificagdo, como
Transcrigdo Reversa (RT) -PCR ou RT-gPCR, por exemplo. O kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation,
IVD, associado a testes moleculares especificos ndo fornece um resultado de diagndstico. O
usuario tem a responsabilidade exclusiva de usar e validar o kit em conjunto com o ensaio de
diagnéstico in vitro posterior, dependendo do organismo patogénico alvo. Quaisquer resultados
de diagnédstico gerados usando acidos nucleicos isolados com o kit NZY Mag Viral RNA/DNA
Isolation, IVD, em conjunto com o ensaio de diagndstico in vitro, devem ser interpretados
considerando-se dados clinicos ou laboratoriais adicionais.

3. Descrigdo do produto

O kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, fornece o conjunto de reagentes para o isolamento
e purificagdo de ARN e ADN viral de zaragatoas nasofaringeas humanas. Os kits de isolamento
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de ARN/ADN viral NZY Mag sdo projetados para a purificagdo de 200 (# MB48801) ou 2000 (#
MB48802) amostras, respectivamente, a partir de um volume de amostra de 200 pL. O conteudo
do kit para as duas apresentagdes esta descrito na Tabela abaixo.

Componente do kit MD04881 MDO04882
(200 preps) (2000 preps)
NZY Mag Binding Buffer 53 mL 530 mL
NZY Mag Proteinase K 1mL 10 mL
NZY Mag Wash Buffer 100 mL 1000 mL
NZY Mag Elution Buffer 10 mL 100 mL
NZY Mag Binding Beads 2mL 20 mL

4. Armazenamento, estabilidade e condi¢des de manuseamento

O kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, é enviado a 15-25 °C. Todos os componentes devem
ser armazenados entre 15 e 25 °C apods a sua recegdo. Atender ainda a:

e Se a embalagem que protege o kit chegou danificada, entre em contato com a
NZYTech.

e Tenha atengdo ao prazo de validade indicado na embalagem. A NZYTech nao
recomenda o uso do kit apds a data de validade. Nesta data, o kit deve ser descartado
seguindo as instrugBes descritas na segdo 7.2.

5. Materiais e instrumentos necessarios nao fornecidos

A instrumentacgdo necessaria pode variar dependendo da configuracdo selecionada para o fim
em causa. Verifique com o fabricante da plataforma local sobre os consumiveis especificos da
plataforma de extragdo. Use pontas de pipeta descartaveis (barreira de aerossol e pontas de
pipeta sem RNase sdo recomendadas para evitar contaminagdes cruzadas). Use também
equipamentos de protegdo individual, incluindo luvas descartaveis.

6. Colheita e preparacdao da amostra

Diferentes fatores, como o protocolo de colheita da amostra do trato respiratério humano
(zaragatoas nasofaringeas ou orofaringeas), transporte, armazenamento e tempo de
processamento da amostra, sdo essenciais para obter resultados fidveis. As amostras recolhidas
devem ser testadas o mais rapidamente possivel. As amostras devem ser transportadas e
armazenadas a baixas temperaturas de acordo com as normas de biosseguranga. O kit NZY Mag
Viral RNA/DNA Isolation, IVD, conduz ao isolamento de acidos nucleicos totais que constituem o
material de partida para os testes de diagndstico. O kit permite que as amostras de ARN/ADN
possuam o nivel de pureza, concentragdo e integridade necessario para um teste mais eficaz.
Uma razdo de Azsonm / Azs0nm de ~ 2 é geralmente aceite para ARNA/ADN puro. Sendo o etanol
um forte inibidor do PCR em tempo real é necessario remové-lo antes da eluigdo dos acidos
nucleicos, processo que se concretiza nos passos finais do protocolo.



7. Adverténcias e precaugoes

Como em qualquer procedimento de teste analitico, as boas praticas de laboratério sdo
essenciais. Siga cuidadosamente os procedimentos e indicagdes fornecidas neste manual para
garantir que o procedimento é executado corretamente. Qualquer desvio relativamente ao
estipulado pode resultar em falha do ensaio ou causar resultados erréneos.

7.1 Informagdo de seguranga

As amostras bioldgicas como tecidos, fluidos corporais, agentes patogénicos e sangue de
humanos e outros animais tém o potencial de transmitir doengas infeciosas. Realize todo o
trabalho em instalagdes devidamente apetrechadas com os equipamentos de seguranga
adequados (por exemplo, dispositivos de contengdo fisica). Antes de usar o kit, por favor
consulte a folha de dados de seguranga (SDS) que estd disponivel no website da NZYTech
(www.nzytech.com). A utilizagdo deste produto de uma maneira ndo especificada na
documentagdo do usuario pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao instrumento ou
dispositivo. Certifique-se de que qualquer pessoa utilizadora deste produto recebeu instrugdes
sobre praticas gerais de seguranga para laboratérios e as informagdes de seguranga fornecidas
neste documento. O isolamento e a detecdo do SARS-CoV-2 ou de outros organismos
patogénicos devem ser realizados apenas por pessoal treinado nos procedimentos técnicos e de
segurancga relevantes, e em laboratdrios devidamente equipados para o efeito. As diretrizes
internacionais e nacionais sobre biosseguranca laboratorial devem ser seguidas em todas as
circunstancias.

7.2 Manuseamento e requisitos

e Apenas para uso profissional em diagndstico in vitro.

e N3do use este kit apds a data de validade.

e Ndo use os componentes de teste se a embalagem do kit estiver danificada.

e Nado misturar reagentes de diferentes lotes de produgao.

e  Nao utilizar reagentes de outros fabricantes juntamente com os reagentes deste kit.

e Devem ser usados consumiveis descartdveis de plastico e pipetas livres de -ADNase/
ARNase em todos os procedimentos.

e  Use pontas de filtro livres de -ADNase/ARNase em todo o protocolo para evitar a
contaminagado por aerossol e com liquidos.

e As amostras bioldgicas devem ser manuseadas como sendo infeciosas, seguindo as
devidas precaugdes de biossegurancga.

e  Os residuos quimicos sdo geralmente considerados residuos perigosos. O descarte
deste tipo de residuo estd regulado por leis nacionais e regionais.

e  Os equipamentos de seguranga também podem incluir itens de protecdo pessoal,
como luvas, casacos, aventais, protetores de calgado, botas, respiradores, protetores
faciais, dculos de seguranga ou dculos de protegdo. Os individuos devem ser treinados
de acordo com os requisitos regulamentares e da empresa/institui¢do aplicaveis antes
de trabalhar com materiais potencialmente perigosos. Siga todos os regulamentos
locais, nacionais ou europeus aplicaveis.

e A preparagdo da amostra, configuragdo da reagdo e amplificagdo de acidos nucleicos
apos extragdo devem ser realizados em diferentes areas de trabalho.



e  Emcaso de aplicagdo do ARN/ADN em testagem, manuseie as placas pos-amplificagdo
com cuidado e descarte-as imediatamente apds o término do ensaio; as placas devem
sempre ser descartadas em um recipiente adequado para risco bioldgico apds o uso.

e  Todos os resultados devem ser interpretados por um profissional de satide no contexto
do histdrico médico e dos sintomas clinicos do paciente.

8. Preparacgao de reagentes

Etanol a 80% (v/v): Antes de comegar, prepare uma solugdo de etanol a 80% (v/v) [ndo incluido]
diluindo etanol absoluto (molecular biology grade) em &gua livre de nucleases (ndo DEPC-
Treated) para o numero de purificagdes necessarias, mais 10% de excedente.

Volume de amostra de entrada - 200 pL

Reagente Volume
para 10 preps | Volume para 96 preps
Volume por prep (+10%) (+10%)
Etanol a 80% (v/v) 500 pL 5,50 mL 52,8 mL

9. Isolamento de acidos nucleicos

Por favor, leia cuidadosamente as instrugGes antes de realizar o protocolo de extragdo dos acidos
nucleicos. Reveja a documentagdo do ensaio para determinar a necessidade de incluir um
controlo de extragdo de modo a verificar a eficacia do isolamento de acidos nucleicos. Siga as
instrugGes indicadas para o controlo de extragdo fornecidas na documentacgdo do kit. Determine
o numero de reacBes necessdrias com base no nimero de amostras de pacientes a serem
processadas, incluindo mais uma reagdo para um controlo negativo por placa.

10. Protocolo para extragdao automatizada

10.1 Preparacao de placas de processamento

Na plataforma automatizada, prepare as seguintes placas de acordo com a tabela seguinte:

1. Placa de Lavagem 1, adicione 0,5 mL de NZY Mag Wash Buffer por pogo/amostra.

2. Placa de Lavagem 2, adicione 0,5 mL de Etanol a 80% (v/v) [ndo incluido; ver instru¢es
de preparacdo descritas em cima] por pogo/amostra.

3. Placa de Eluigdo, adicione 50 pL de NZY Mag Elution Buffer por poco/amostra.

Nome da Placa

Tipo de Placa

Componente

Volume por prep

Placa de Lavagem 1

Deep Well Plate

NZY Mag Wash Buffer

0,5mL

Placa de Lavagem 2

Deep Well Plate

Etanol a 80% (v/v)

0,5mL

Placa de Eluigdo

Deep Well Plate

NZY Mag Elution Buffer

50 pL




10.2 Preparagdo da placa de amostras

1. Cuidadosamente pipete 265 uL de NZY Mag Binding Buffer para cada pogo da Placa de
Amostras, assim como para o pogo do controlo negativo.

Nota: NZY Mag Binding Buffer é uma solugdo viscosa e deve ser pipetada lentamente
utilizando pontas de baixa retengdo.

2. Adicione 200 pL de amostra a cada pogo de amostra. Pode pipetar cuidadosamente para
cima e para baixo para misturar. Adicione o volume correspondente de agua livre de
nucleases (ndo DEPC-Treated) ao pogo do controlo negativo.

3. Adicione 5 pL de NZY Mag Proteinase K a cada pogo, incluindo o pogo do controlo negativo.

Nota: Caso seja necessdrio, pode adicionar neste passo o controlo de extragdo.

4. Misture bem pipetando repetidamente para cima e para baixo ou agitando.

5. Incube a reagdo durante pelo menos 15 minutos a temperatura ambiente (durante este
periodo, pode preparar as placas de processamento como descrito em cima).

6. Agite as NZY Mag Binding Beads no voértex para garantir uma mistura homogénea de
esferas magnéticas. Adicione 10 uL de NZY Mag Binding Beads por pogo/amostra.

7. Se a plataforma automatizada inclui o KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor,
certifique-se que o programa NZY_2Wash_200_Flex foi carregado no equipamento.

8. Inicie a extragdo automatizada configurando as placas de processamento de acordo com
o protocolo do sistema de extragdo.

9. Quando a extragdo estiver concluida, remova a Placa de Eluigdo do instrumento e cubra a
placa com um revestimento adesivo apropriado.

10. Coloque a Placa de Eluigdo no gelo para uso imediato em RT-qPCR em tempo real ou
armazene conforme apropriado para andlise posterior.

11. Para armazenamento de curto prazo de até 24 horas, recomendamos armazenar o
ARN/ADN viral a 2-8°C. Para armazenamentos superiores a 24 horas, recomendamos o
armazenamento dos acidos nucleicos a temperatura < -70°C.

11. Avaliagdo de desempenho da extragao

A avaliagdo de desempenho do kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, da NZYTech foi
realizada utilizando a plataforma automatizada KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor,
com uma cabega de 96 pogos profundos e um volume de eluigdo de 50 puL. Os estudos de
desempenho descritos aqui foram realizados através da extragdo de acidos nucleicos de dois
virus, o Citomegalovirus (CMV), um virus de ADN da familia Herpes, e o SARS-CoV-2, um virus
com genoma de ARN. A eficdcia de extragdo foi testada por PCR em tempo real usando 8 L de
cada acido nucleico extraido, e ensaios especificos com testes da NZYTech (ref. MD0341 para o
virus CMV; ref. MDO0483 para o virus SARS-CoV-2). Estes ensaios foram realizados no
equipamento de PCR em tempo real 7500 FAST da Applied Biosystems™.

11.1 Limite de Detecdo (LoD) — Sensibilidade Analitica

A sensibilidade analitica foi definida como a concentragdo mais baixa do virus a partir da qual
podem ser extraidos acidos nucleicos com 95% de confianga. Este parametro foi avaliado através
da extragdo dos 4cidos nucleicos de amostras contendo diferentes niUmeros de cépias dos virus
CMV e SARS-CoV-2 misturados em amostras humanas negativas da nasofaringe, usando 3 lotes
diferentes do kit e seguindo as condigOes de reagdo recomendadas. Os testes foram repetidos
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durante 2 dias, produzindo 24 réplicas para cada concentragdo de CMV e SARS-CoV-2 testadas.
A analise conjunta dos dados revelou que o kit NZY Mag Viral ARN/ADN Isolation, IVD, da
NZYTech tem capacidade para extrair acidos nucleicos de 50 cépias dos virus CMV e SARS-CoV-
2, por reagdo, com uma confianga 295%. Assim, a sensibilidade analitica do kit, expressa como o
Limite de Detecdo (LoD), é de 0,25 cdpias/uL na amostra de entrada.

11.2 Equivaléncia Clinica e Isolamento Cruzado

A equivaléncia clinica foi testada através de ensaios de isolamento de acidos nucleicos dos virus
CMV e SARS-CoV-2 usando o kit NZY Mag Viral RNA/DNA lIsolation, IVD, da NZYTech e um kit
comercial, com certificagdo IVD, seguindo ambos o mesmo protocol de extragdo (Applied
Biosystems™, MagMAX™ Viral/Pathogen Il Nucleic Acid Isolation Kit, CE-IVD, #A48383). Os testes
foram realizados com quatro nimeros de cépias diferentes de cada um dos virus (1000, 500, 100
e 50 copias virais/reagdo 200 pL) misturados com um pool de esfregacos de nasofaringe
negativos humanos. Para um total de 80 amostras extraidas com cada um dos kits para cada
virus (resultando em 160 amostras extraidas por virus), os dados mostram nao existir diferengas
significativas de eficacia entre os kits testados, como é apresentado na Tabela abaixo.

Equivaléncia Clinica do kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD
SARS-CoV-2 (cépias/reacdo) Ct Média SD CV (%) n
1000 29,71 0,30 1,02 40
500 31,06 0,26 0,83 40
100 33,56 0,32 0,96 40
50 34,74 0,80 2,32 40
CMV (cépias/reacdo) Ct Média SD CV (%) n
1000 29,60 0,50 1,68 40
500 30,95 0,64 2,06 40
100 33,61 0,67 2,01 40
50 34,71 0,81 2,34 40

A capacidade do kit NZYTech NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation Kit, IVD, para co-isolar RNA/DNA
de origem enddgena (humana), ao isolar acidos nucleicos virais de amostras humanas, foi
avaliada. A analise da capacidade de co-purificagdo do kit NZYTech foi avaliada em comparagdo
com o equivalente do kit Applied Biosystems™ (#A48383). Assim, as amostras acima foram
testadas quanto a presenga do alvo RP humano no contexto da detec¢do de SARS-CoV-2 de
amostras humanas. Os resultados obtidos revelaram que ambos os kits apresentam um
desempenho semelhante na extragdo de acidos nucleicos de origem humana (Cts médios de
24,54 com desvio padrdo de 0,22, e coeficiente de variagdo de 0,90 %, para n=160). A dete¢do
do gene RP humano é usada para validar os ensaios RT-qPCR a partir de esfregagos de
nasofaringe humanos.

11.3 Substancias de Interferéncia

O impacto de 17 substancias potencialmente interferentes foi avaliado em extragdes de acidos
nucleicos de amostras humanas de nasofaringe negativas misturadas com amostras positivas
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contendo o virus SARS-CoV-2. As substancias potencialmente interferentes foram adicionadas
as amostras artificiais em concentragdes que representam os niveis mais elevados esperados em
amostras respiratdrias artificiais com base na revisdo da literatura. Todas as extragées de acidos
nucleicos foram realizadas com cinco réplicas e os resultados foram comparados com os
resultados obtidos para um controlo negativo onde ndo foi adicionada substancia de
interferéncia. Estes ensaios demonstraram que estas substancias, as concentragdes testadas,
nao interferem na sensibilidade de extragdo do virus quantificada por RT-PCR. A tabela abaixo
resume os resultados obtidos nas experiéncias mencionadas. Todas as experiéncias foram
realizadas no instrumento de PCR em tempo real 7500 FAST (Applied Biosystems™).

Potencial Interferente Substdncia ativa o el " Inmerferér!‘cla
na amostra Sim (S) ou N&o (N)
Agua do Mar Isoténica (Rhinomer) NaCl 15% v /v N
Spray para a garganta, anestésico e analgésico Flurbiprofenc 5% /v "
oral (Strepfen)
Solugdo de lavagem nasal (spray para alergias- Propionato de Fluticasona St v/v N
Vibrocil)
Corticosteroides Nasais em spray (Nasomet) Furoato de Mometasona 5% v/v N
Corticosteroides Nasais em spray (Pulmicort) Budesonida 5% v/v N
Antimicrobial, sistémico (Trobex) Trobamicina 10 pg/mL N
Mouth analgeic, antk-inflamatory and antiseptic Extracto de Ruibardo e Acido Salicilico 5% v/v N
(Pyralvex)
lizi‘gcor;?;z:-:ggﬁ)tkéaﬂ:ilr:; ngico e Nitrato de Miconazol 5mg/mL N
. L o Gluconato de Clrohexidina,
Elixir Bucal Antisséptico (Eludril Gé&) Chlorobutanol hemihidratado 5% v/v N
Xarope Antitussico (Codipront) Codeina, Citrato de feniltoloxamina 5% v/v N
Sangue (humano) - 4% vfv N
Antiviral (Tamiflu) Oseltamivir 7,5 mg/mL N
Mucolitico (Mucolsovan) Cloridrato de ambroxol 5% v/v N
Solugdo gotas nasais (Nasarox) Cloridrato de Oxymetazolina 10% v/v N
Antibidtico, pomade nasal (Bactroban) Mupirocina 5mg/mL N
Saliva (human) - 25% v/v N
Etanol absoluto Alcool 5% v/v N

11.4 Precisdo

A precisdo do ensaio para o kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, da NZYTech foi
determinada pela extragdo de acidos nucleicos SARS-CoV-2 de 24 esfregagos de nasofaringe
humanos positivos com cargas virais variaveis, usando 3 lotes diferentes do kit e seguindo as
condigdes de reagdo tipicas num volume de elui¢do de 50 uL. A precisdo foi expressa através da
média de Cq, do coeficiente de variagdo Cq e da percentagem (%) de detegdo dos replicados,
conforme descrito de seguida para cada caso. O kit utilizado para quantificagdo dos &acidos
nucleicos de SARS-CoV-2 extraidos foi o SARS-CoV-2 One-Step RT-qPCR kit, IVD (ref. MD0483, da
NZYTech). Os dados sdo resumidos na tabela apresentada na pagina seguinte.

11.4.1. Repetibilidade

A repetibilidade foi avaliada por um operador na extragao de 24 amostras diferentes, usando 3
lotes diferentes do kit, contabilizando um total de 72 isolamentos de acidos nucleicos
executados.



11.4.2. Reprodutibilidade entre operadores

A reprodutibilidade do operador foi avaliada pela extragdo de 3 réplicas de 24 amostras, usando
trés lotes diferentes do kit, por dois operadores diferentes (72 extragGes de amostras realizadas
por operador), num total de 144 amostras extraidas.

11.4.3. Reprodutibilidade diaria

Areprodutibilidade diaria foi avaliada por um operador na extragao de 3 réplicas de 24 amostras,
usando trés lotes diferentes do kit, em dois dias consecutivos, num total de 144 isolamentos de
acidos nucleicos executados.

11.4.4. Reprodutibilidade entre lotes

A reprodutibilidade entre lotes foi avaliada pela analise de 216 extragdes, usando 3 lotes
diferentes do kit, num total de 72 extragGes por cada lote.

Precisdo do kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, da NZYTech. Acidos nucleicos de
amostras humanas de nasofaringe positivas foram extraidas e quantificadas por RT-PCR usando
o kit SARS-CoV-2 One-Step RT-qPCR kit, IVD (ref. MD0483, da NZYTech), que utiliza o gene RP
humano como controlo interno.

Variavel testada SARS-CoV-2 RP

Repetibilidade

n 72 72
Média Cq 30,90 24,65
Coeficiente de Variagdo (%) 3,38 1,42
% Réplicas detetadas 100 100

Reprodutibilidade

Entre Operadores n 144 144
Média Cq 30,86 24,28
Coeficiente de Variagdo (%) 3,31 1,92
% Réplicas detetadas 99 99

Reprodutibilidade

Diaria n 144 144
Média Cq 30,86 24,39
Coeficiente de Variagdo (%) 3,28 1,63
% Réplicas detetadas 99 99

Reprodutibilidade

Entre Lotes n 216 216
Média Cq 30,85 24,23
Coeficiente de Variagdo (%) 3,26 1,70
% Réplicas detetadas 99 99

11.5 Avaliag¢ao Clinica

O desempenho do kit NZY Mag Viral RNA/DNA lIsolation, IVD, da NZYTech foi avaliado num
laboratério de testagem externo, a partir de amostras de esfregago nasofaringeo. No total,
acidos nucleicos virais foram extraidos de 62 amostras clinicas positivas em paralelo com um
segundo kit com certificagdo IVD. Os resultados revelaram que o kit NZY Mag Viral RNA/DNA
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Isolation (MDO0488) apresenta uma sensibilidade idéntica quando comparado com o kit
MagMAX™ Viral/Pathogen Il Nucleic Acid Isolation (ref. A48383, da Applied Biosystems™).

12. Controlo de qualidade

Todos os componentes do kit NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation, IVD, da NZYTech foram testados
seguindo os protocolos descritos anteriormente para a extragao de acidos nucleicos (ARN e ADN)
de virus. A inclusdo de amostras negativas e positivas, para além de amostras controlo sem
acidos nucleicos, foi usada para testar a eficacia de extragdo do kit assim como a contaminagao
cruzada com outros acidos nucleicos.

13. Apoio técnico

Para apoio técnico, por favor contactar por telefone a nossa equipa dedicada de apoio técnico:
+351 213643514 ou através do correio eletrénico: info@nzytech.com.

14. Marcas registadas e direitos de propriedade

Todas as marcas registadas que surgem neste manual sdo propriedade dos seus respetivos
representantes.
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15. Tabela de simbolos

Dispositivo de . Consultar
IVD diagndstico 1 |n§t_rug<3es para
médico in vitro utilizacao
RE F N“rf‘ero de Fabricante
catalogo
Cédigo do lote Usado por

LOT

ud
-
Y/

Limite de Suficiente para
temperatura

Aviso de Perigo para a
seguranca* é saude*

* Para mais informacgdes consultar a Ficha de Dados de Seguranca e as Instrugdes de Seguranca
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17. Declaragao de conformidade
Nome do produto: NZY Mag Viral RNA/DNA Isolation Kit, IVD
Numero de catalogo: MD04881 and MD04882.

Utilizagdo: Isolamento de acidos nucleicos a partir de amostras virais.

Fabricante: NZYTech - Genes & Enzymes
Estrada do Pago do Lumiar, Campus do Lumiar
Edificio E, R/C,
1649-038, Lisboa
Portugal

No6s, NZYTech, Lda — Genes & Enzymes, declaramos que este produto, a que esta declaragdo de
conformidade diz respeito, estd em conformidade com as normas padrdo e outras normativas
da 1SO 9001:2015, seguindo as disposi¢des da diretiva 98/79/EC sobre dispositivos médicos para
diagndstico in vitro, transposta para as leis nacionais dos Estados Membros da Unido Europeia.
A ficha técnica do produto é mantida na NZYTech, Estrada do Pago do Lumiar, Campus do Lumiar
- Edificio E, R/C, 1649-038 Lisboa, Portugal.

\I\‘V«S\\N;a P\M

Virginia Pires, PhD

Diretora Técnica

nzytech

Estrada do Pago do Lumiar, Campus do Lumiar - Edificio E, R/C, 1649-038 Lisboa, Portugal
Tel.:+351.213643514 Fax: +351.217151168
www.nzytech.com
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